PROCEDIMENTO LICITATORIO: n° 0538/2018.
MODALIDADE: Pregdo Presencial n® 049/2018.

Objeto: Aquisicdo de equipamentos para sala de urgéncialemergéncia da UPA
(Unidade de Pronto Atendimento) da secretaria de saude do municipio de Cérrego
Fundo/MG.

Empresas solicitantes:

1

AIR Liquide Brasil LTDA CNPJ: 00.331.788/0031-34

Em analise do Termo de Referéncia e aos termos da solicitagdo de
esclarecimento, esclarecemos que:

a)

b)

Com relacdo ao descritivo, foi realizado um comparativo dos equipamentos
cotados, tendo sido verificado que a especificagdo abaixo é a que melhor se
aplica, sendo as que caracteristicas citadas abaixo, proporcionardo uma melhor
visualizagdo ou leitura dos parametros monitoradoes;

Para ampliacdo da disputa e promocdo de um maior numerc de licitantes
interessados, solicitamos que o descritivo do equipamento seja alterado para
constar o descritivo abaixo que corresponde a varias marcas e modelos
constantes no mercado:

Monitor multiparametro, para monitorizagdo de pacientes (neonatal, infantil e
adulto) em cuidados intensivos

Carateristica/Especificagbes:

Parametros a ser monitorados: ECG (Freqiiéncia cardiaca (FC), Curva(s) de
ECG, Analise de arritmias e Andlise do segmento ST), Oximetria — SP0O2
(Saturacdo do oxigénio de pulso (Sp02), Pulsacao (FP) e Pletismograma de
Sp02), Respiracdo (Fregléncia respiratoria (FR) e Curva de respiracdo),
Temperatura, Pressdo ndo invasiva (Pressao sistélica (PS), pressao diastdlica
(PD) e pressdo média (PM))

o, Tela colorida TFT com no minimo 10", com no minimo 4 formas de ondas

®

® @ & o o

simultaneas

Indicadores: Alarmes sonoros, Alarme visual na tela principal, Bipe de QRS e
Bipe de puiso da Sp0O2 Tom da porcentagem (%) da SpO2 (pitch tone) bateria
e LED de conectado na energia

Deve possuir impressora térmica

Possuir no minimo 120 horas de armazenagem de dados

Funcionamento em rede eiétrica de 100 e 240 vac

Conector de alimentacio veicular

Com registro na ANVISA

Acessorios:

@

1 cabo paciente de 5 vias - ECG
1 cabo de Sp02, -

y



1 extensor de PNI

1 bragadeira PNI reutilizavel adulto 1pg;
1 cabo de alimentacéo

Bateria

Certificado de garantia de 12 meses
Manual do usuario em portugués

Demais acessoérios necessarios ao perfeito funcionamento
Por tudo isso, concluimos que:

a) Havera necessidade de alteragdo do descritivo do objeto no item conforme
consta na alinea “b".

Certo de ter justificado, coloco-me a disposicdo para esclarecimentos
adicionais.

Cérrego Fundo/MG, 28 de fevereiro de 2019.

Marco Armstrong de Arauijo
Secretario Municipal de Satde Interino




