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AO
MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Pregdo Presencial n°® 049/2018
PROCESSO n° 0538/2018

A/C: Sr(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio

Diz:

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n® 04.187.384/0001-54,
situada a Rua Jodo Ropelatto, 202, bairro Nereu Ramos, na cidade e comarca de Jaragua do Sul,
Estado de Santa Catarina, ora representado por sua procuradora, vem a presencga de V.S.as., de
conformidade com a legislagdo vigente, “tempestivamente” para apresentar a presente:

Impugnacédo ao descritivo técnico do Item 04 - Ventilador Pulmonar pelos fatos, motivos e
razBes de direito abaixo aduzidos.

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108
Rua Jo&o Ropelatto, 202, Nereu Ramos
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Do direito de impugnacé&o:

Pregdo Presencial n® 049/2018
PROCESSO n° 0538/2018

(...)
15. DAS IMPUGNAGCOES E ESCLARECIMENTOS AO EDITAL

15.1 Dos pedidos de esclarecimentos:

15.1.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento deverdo ser enviados a
Pregoeira, em até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data fixada para a abertura da sessdo pUblica, por
Fax, para o telefone (37) 3322-9144, ou por meio eletrdnico — pregoescorregofundo@gmail.com.

15.2 Das impugnacdes:

15.2.1 Até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica deste Pregéo,
qualquer pessoa podera impugnar o ato convocatdrio respectivo, mediante registro da peticdo
impugnatéria junto ao Setor de Compras e Licitagbes no Prédio do Municipio de Cérrego Fundo/MG
ou por meio eletrénico - pregoescorregofundo@gmail.com

15.2.2 A Pregoeira decidira sobre a impugnacdo no prazo de até 24 horas.

15.2.3 Acolhida a petigdo contra o ato convocatdrio, serd designada e publicada nova data para a
realizagdo do certame.

(..0)

LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Art. 39, A licitacdo destina-se a garantir a observancia do principio constitucional da isonomia, a
selegdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo e a promog&o do desenvolvimento nacional
sustentavel e serd processada e julgada em estrita conformidade com os principios basicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculagdo ao instrumento convocatério, do julgamento objetivo e dos que lhes
sao correlatos.

§ 10 E vedado aos agentes pUblicos:

I - Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocagdo clausulas ou condicdes que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu carater competitivo inclusive nos casos de sociedades
cooperativas, e estabelegcam preferéncias ou distingdes em razdo da naturalidade, da sede ou
domicilio dos licitantes ou que qualquer outra circunstancia impertinente ou irrelevante para o
especifico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos && 5° a 12 deste artigo e no artigo 3° da Lei
n° 8.248, de 23 de outubro de 1991.

O Edital aqui impugnado contraria frontalmente o estipulado no texto legal, sendo vejamos:

Ndo podemos concordar com as descricbes do equipamento do Item 04 — Ventilador Pulmonar,
pois eliminam as chances de outras empresas a oferecerem equipamentos de excelentes qualldades
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de diferentes marcas e modelos. O que pleiteamos é tdo-somente a oportunidade de concorrer em
igualdade com qualquer outra empresa que se apresente, pois da forma que se encontra o descritivo
técnico do equipamento do Item 04 — Ventilador Pulmonar, esta totalmente direcionado ao
modelo SynoVent E3 da marca Mindray. E somente esse equipamento atendera na integra ao
solicitado, assim restringindo a participacédo de outras empresas de participar do certame.

Observamos ainda, que o valor de referéncia, R$ 22.976,66 esta levantado fora dos padrdes de

mercado, considerado assim mexequwel para a compra do mesmo. Sem a alteracdo do valor
de referéncia o Orgao ndo conseguird comprar um equipamento que atenda a todos os pardmetros
solicitados descritivo do Edital. Pois o valor médio de mercado de um equipamento com todas as
caracteristicas solicitadas é de R$ 45.000,00 (Quarenta mil reais), bem acima do valor de
referéncia mencionado no edital.

Qutro ponto que observamos, é que no objeto do Edital, é citado que o equipamento serd para sala

de urgéncia/emergéncia da UPA (Unidade de Pronto Atendimento), contudo ndo condiz com

o descritivo solicitado.

Acreditamos que a finalidade desta conceituada Comissdo é de proceder de forma zelosa pelos
interesses do 6rgdo publico em questdo, protegendo o erdrio procurando comprar equipamentos e
demais produtos, que fazem parte do uso rotineiro junto aos 6rgdos ligados a salde, com qualidade,
que atendam as necessidades dos profissionais da salde e seus pacientes, aliado a custos menores.

A Administragdo tem por obrigagdo permitir e proporcionar o ingresso do maior numero de
participantes na licitagdo, consequentemente, quanto maior for o universo de licitantes, maior serd a
probabilidade de obtengdo da proposta mais vantajosa, portanto apresentamos abaixo o descritivo
que direciona para as devidas alteragfes, sendo vejamos:

Do direcionamento: Descritivo do Edital
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MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO
CNPJ: 01.614.862/0001-77 | Telefax: (37) 3322-9144
Rua: Joaguim Gongalves da Fonsaca, 493 — Mizael Bernardes
CEP: 35.568-000 | Corrego Fundp - Minas Gerais

somente com oxigénio

Funcionamento em rede elétrica de 100 e
240 vac

Bateria interna recarregavel que garanta
autonomia minima de 30 minutos

Com registro na ANVISA

Dimensdes:

Altura: 1320 mm

Largura: 560 mm

Profundidade: 730 mm

Peso aproximado: 45 Kg

Acessorios:

Q01 Circuito para Paciente Pediatrico
autolavavel completo

01 Circuito  para Paciente  Adulto
autolavavel completo

Imagem 01 - Pag 36 do Edital - Anexo IX - Termo de Referéncia

Os vérios pontos grifados acima presentes no edital sdo exatamente os mesmos descritos no
Manual do eguipamento modelo SynoVent E3 da marca Mindray. Conforme pode ser observado

nas imagens abaixo:

B.4 Especificagoes fisicas

Ru.'ido-d_d_"sis't'ema . e

Ruido do sistema Menos que 65 dB (A)

Unidade principal

330 x 390 x 460 mm (altura x largura x profundidade) (excluindo
o modulo de CO2)

Dimensdes ; i '
1320 x 560 x 730 mm (altura x largura x profundidade)
(excluindo mangueiras)
4 Aproximadamente 20 kg (excluindo o médulo de CO2)
eso '

Aproximadamente 45 kg (excluindo mangueiras)

Imagem 02 - Pag 149 — B3 do Manual do modelo Syno Vent E3 — Marca Mindray
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Ocorre que da maneira como o descritivo se encontra no edital, diversas empresas aptas e
interessadas em fornecer ao MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO terdo sua participacdao obstada,
considerando que ndo possuem caracteristicas idénticas ao equipamento modelo SynoVent E3 da

marca Mindray.

Portanto, mantendo-se o edital desta maneira, verifica-se que o principio da impessoalidade ndo
atingira sua plena eficacia, uma vez que certas discriminagdes feitas no edital, restringirdo o acesso
de diversas empresas fabricantes de Ventilador Pulmonar.

Seque junto a este, como sugestdo descritivo abrangente, que nio restringe a participacio

de nenhuma empresa para o Item 04 - Ventilador Pulmonar. Equipamento para sala de

urgéncia/emergéncia, compativel com o VALOR DE REFERENCIA R$ 22.976,66.

Também seque junto a este, como sugestiio descritivo abrangente, gue nio restringe a
participacéo de nenhuma empresa para o Item 04 - Ventilador Pulmonar. Equipamento
para sala de UTI, compativel com o DESCRITIVO DO EDITAL R$ 45.000,00,

Lembrando que em um processo de licitagdo é necessario que haja uma faixa de abrangéncia, a fim
de que as empresas concorrentes possam atender e participar do processo. Nés ndo concordamos
que se especifique em Edital publico, parémetros de equipamentos que possuem a mera intengdo de
restringir a compra, assim solicitamos a alteracdo de todo o descritivo do Item 04 - Ventilador
Pulmonar para o perfeito andamento deste processo licitatério, e para que todas as empresas
possam competir em igualdade.

A Leistung Equipamentos Ltda. empresa Brasileira, sediada em Jaragud do Sul - Santa Catarina
fabrica seus equipamentos com tecnologia de ponta e avangados conceitos mundiais, prova disto sdo
as proprias Certificagdes e Registros adquiridos como a ISO 13485:2016/ EM ISSO 13485:2016,
Boas Praticas de Fabricagdo e Controle RDC 16, Registro na ANVISA-MS. NBR IEC 60601-1:1997;
NBR IEC 60601-1-2:2006; NBR IEC 60601-1-4:2004; NBR IEC 60601-1-8:2010; NBR IEC 60601-2-
12:2014 De acordo com as prescricdes da portaria 350 de 6 de setembro de 2010 - INMETRO. E
outros que se encontram em processo, tudo isso para oferecer aos profissionais da salde,
equipamentos de altissima confianga para tratamento de pacientes, aliados a pregos que espelham a
realidade do nosso pais.

Em sendo assim.
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Requer:

e Que seja alterado o descritivo técnico ou o valor de
referéncia do Item 04 - Ventilador Pulmonar
conforme solicitado anteriormente, dessa forma
abrindo oportunidade para varias empresas
participarem do certame.

e Seja o Pregao Presencial n° 049/2018
revogado ou que seja modificado através de
adendo, para que possam dar a todos os
interessados dele participar, chances idénticas de
competicdo.

Jaragud do Sul-SC, 24 de Janeiro de 2019
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SUGESTAO DE DESCRITIVO ABRANGENTE QUE NAO RESTRINGE A PARTICIPACAO DE
NENHUMA EMPRESA PARA O Item 04 - Ventilador Pulmonar. Equipamento para sala de

UTI, compativel com o DESCRITIVO DO EDITAL R$ 45.000,00.
VENTILADOR PARA SUPORTE VENTILATORIO ADULTO PEDIATRICO E NEONATAL

Ventilador pulmonar eletrénico microprocessado para assisténcia ventilatéria de pacientes Adultos,
Pediatricos e Neonatos, para ventilagdo invasiva e ndo invasiva; indicado para terapia intensiva;
montado em pedestal com rodizios e freio.

Modos Ventilatérios: Ventilagdo com volume controlado (assistido/controlado); Ventilagdo com
pressdo controlada (assistido/ controlado); Volume controlado com pressdo regulada: Pressdo de
Suporte (PSV); Pressdo de Suporte + Volume Corrente Garantido; Ventilagdo com Pressdo Bifésica;
Ventilagdo mandatéria intermitente sincronizada. Ventilagdo n&o invasiva. Modos Ventilatérios
neonatais: Ventilagdo com pressdo controlada (assistido/ controlado); Pressdo de Suporte (PSV):
Ventilagdo Ciclado por Tempo com Pressdo Limitada; CPAP Nasal. Especificacdo técnica:
Sensibilidade para disparo espontédneo que abranja a faixa de -0,5 a -12 cmH20 por pressdo e 0,2 a
10 L/min por fluxo; Ventilagdo n&o invasiva com compensagdo de vazamento de até 50 L/min;
Ventilagdo de backup programavel para os modos espontdneos; Frequéncia respiratéria de 1 a 120
rpm; Pressdo controlada ajustéavel 1 a 80 cmH20 (acima da PEEP); Pressdo de Suporte de 1 a 60
¢cmH20 (acima da PEEP); PEEP 0 a 45 cmH20; Volume ajustavel que abranja no minimo a faixa de 5
a 2500 ml; Fluxo inspiratério até 150 Ipm; Nebulizagdo sincronizada com a inspiracdo; TGI
sincronizado com a expiragdo; Forma de onda de fluxo quadrado, 100% de desaceleracdo, 50% de
desaceleragdo; Deve possuir sensor de fluxo proximal para pacientes neonatais; Armazenar
configuragdo do Ultimo paciente para uma répida inicializagdo. Configuragdo da altura ou peso do
paciente para os pardmetros iniciais. Possui um misturador de gases interno (Blender), controlado
eletronicamente, que através da monitorizagdo da FiO2, possibilita um controle preciso da
concentragdo de oxigénio ajustada; Alarmes dudio visuais acionados segundo ordem de prioridade:
Pressdo Inspiratoria alta e baixa, Apneia, Frequéncia respiratéria méxima, Volume corrente maximo
e minimo, volume minuto maximo e minimo, PEEP mé&ximo e minimo, falta de gés de alimentacdo Ar
e 02, queda de energia elétrica, bateria baixa, falha técnica, inversdo da relacdo I:E; Deve possuir
bateria interna com autonomia de no minimo 90 minutos; Pausa inspiratdéria manual e/ou
automatica; Pausa expiratéria para determinar Auto PEEP. Mecénica Respiratoria: AUTO PEEP,
Complacencna Dinamica, Complacéncia Estética, Resisténcia Inspiratéria, Pressdo de oclusdo 100ms,
Indice de Tobin (IRRS), Curva P-V em fluxo balxo Capaodade Vital Lenta. Monitor grafico com
comandos diretamente na tela touch screen de no minimo 12 polegadas, mostrando os seguintes
parametros: Curva de pressdo com diferenciagdo entre os ciclos espontaneos e controlados, Pico de
pressdo inspiratoria, pressdo plateau, PEEP, pressdo media nas vias aéreas, pico de fluxo
inspiratério, pico de fluxo expiratério, volume corrente inspiratério e expiratério, freqiiéncia
respiratoria, tempo inspiratério e expiratério, relagdo I:E, Ti/Ttot, FIO2, Fugas, Constante de tempo
Expiratorio, Complacéncia Dindmica. Monitorizacdo grafica de até 5 curvas simultaneamente das
seguintes curvas: pressdo x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, pressdo x volume, fluxo x
volume, pressdo x fluxo. Armazenar graficos de tendéncias por 24 horas; armazenar histérico de
alarmes de no minimo 300 eventos; Registro ministério da salde. Certificado NBR-IEC 60601-1,
60601-1-2, 60601-1-8 e 60601-2-12 Certificado de Boas Praticas de Fabricag8o. Acessoérios: Circuito
de Silicone autoclavavel, pedestal com rodizios e freios, Braco articulado, Mangueiras de Ar
Comprimido e Mangueira de Oxigénio, cabo de alimentagdo padrdo ABNT, vélvula de exalacdo.
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Sugestéo de descritivo abrangente, que ndo restringe a participacido de nenhuma empresa
para o Item 04 — Ventilador Pulmonar. Eguipamentc:_: para sala de urgéncia/emergéncia,
compativel com o VALOR DE REFERENCIA R$ 22.976,66

Ventilador Eletronico Portatil Microprocessado

Ventilador eletrdnico portdtil microprocessado, com tela grafica minimo de 5”, volumétrico e
pressométrico para emergéncia e transporte; aplicacdo: Transporte Intra/Extra hospitalar e
atendimento de emergéncia; pacientes: Adultos, Pediatricos e neonatais; modalidades minimas: VCV
(assistido/controlado), PCV (assistido/controlado), PSV, CPAP, SIMV, Fluxo continuo, controles
diretos para Volume Corrente, Frequéncia e Sensibilidade Assistida; alarmes de pressdo inspiratéria
alta e baixa, volume tidal maximo e minimo, PEEP, bateria fraca e rede de gases; com pelo menos
grafico de pressdo por tempo; misturador de ar ambiente, que permite ajuste da FIO2; leitor de
fluxo inspiratorio integrado ao equipamento; circuito paciente simples, de facil montagem, limpeza e
esterilizagdo; - Sistema de fixagdo especifico para uso em Ambuldncias e Unidades Mdveis de
Resgate, inclusive aéreo com compensagédo da altitude; tecla Stand By que interrompe as funcdes do
ventilador; botdo de ciclo manual, que determina o inicio do ciclo respiratério; silenciador de alarme
por 60 segundos; controle de PEEP eletrénico. Equipamento com peso inferior a 5kg (sem
acessorios). Bateria interna recarregavel com duracdo minima de 120 minutos. Acessoérios: Circuito
paciente esterilizavel, valvula de exalacdo, cabo de alimentacdo. Deve possuir registro na ANVISA e
Certificado de Boas Préticas de Fabricagéo.
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