A\ ALFAMED

SISTEMAS MEDICODS

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO FUNDO / MG
EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N.° 035/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 067/2019

OBJETO: Constitui objeto do presente certame a Aquisi¢do de ultrassom diagnostico
sem aplicagio transesofdgica para equipar a Unidade de Atengdo Priméaria a Saude
(UAPS) Padre Dionisio do Municipio de Cérrego Fundo (atendimento a Proposta de E.P.
n° 12005.741000/1180-11).

ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF sob o n°® 11.405.384/0001-49, com sede a Rua Hum, 80a, Distrito Genesco
Aparecido de Oliveira, na cidade de Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, por seu
representante legal infra-assinado, vem, respeitosamente a presenga de Vossa Exceléncia,
tempestivamente, com fulcro no inciso XVIII, do art. 4°, da Lei n° 10.520 /02, a fim de

interpor estas
Contrarrazdes

Insurge-se a recorrente MINDRAY DO BRASIL COM. DIST. DE EQUIP.
MEDICOS LTDA., contra a decisdio da pregoeira lavrada em ata do pregdo presencial
n° 035/2019, realizada no dia 19 de agosto de 2019, que declarou como vencedora do
certame a empresa ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.

I —- DA INCONSISTENCIA DO RECURSO

A empresa ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA, empresa brasileira fabricante
de equipamentos médico-hospitalares, estabelecida segundo as regras da Agéncia
Nacional de Vigilincia Sanitaria — ANVISA — idonea € capacitada ao fornecimento de
equipamentos certificados e registrados, preparou sua proposta totalmente de acordo com

o edital, apresentando seu melhor prego, que foi prontamente aceito por essa

Administragdo.
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Entretanto, a RECORRENTE, com o claro intuito de tumultuar e prejudicar o

andamento do certame apresentou recurso, ensejando um julgamento desconsiderador

dos principios basilares que regem os procedimentos licitatorios.
Alega a recorrente em suas razdes o seguinte:

A) PELA EMPRESA ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA:

0 equipamento da Marca Alfmed, modelo Magnus AS, ofertado pela empresa ALFA MED SISTEMS
Mépicos LToA., ndo atende ao descritivo solicitado no ltem 2 — Do Objeto da Licitag3o, subitem 2.2 Do
detalhamento do objeto e do pre¢o médio, juntamente com o previsto no Anexo IX, Termo de

Referéncia, que dispde as Especificacdes Técnicas e Quantidade, conforme sera aludido a seguir:

1. POSSIBILIDADE FUTUDA PARA USO DE TRANSDUTORES PEDIATRICOS E NEONATAIS:

Do pedido da requerente:
V. DO PEDIDO

Por todo o exposto e por tudo mais que sera suprido por V. 5as., a RECORRENTE requer que o
presente RECURSO ADMINISTRATIVO seja conhecido e provido, para o fim de que seja reconsiderada
a decisgo que declarou a ALFA MED SISTEMS MEDICOS LTDA., Ora, momentaneamente, Arrematante, uma
vez que o equipamento ndo atende aos requisitos técnicos necessarios e solicitados no instrumento

convocatorio.

A empresa ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA., vem impugnar O recurso
apresentado pela MINDRAY DO BRASIL COM. DIST. DE EQUIP. MEDICOS LTDA.,
informando que atendeu integralmente as exigéncias contidas no edital, aduzindo o

seguinte:

Prevé o edital que o aparelho a ser fornecido 2 Municipalidade devera conter a
«pOSSIBILIDADE FUTUDA PARA USO DE TRANSDUTORES PEDIATRICOS E
NEONATAIS”.

A ALFAMED participou do certame em total conformidade com as solicitagdes do termo
de referéncia constante no edital ofertando o ultrassom Magnus AS.

O equipamento Magnus A5 € um dos itens da linha de produgdo e comercializagdo da
ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA. Diferente de todo o reportado pela

(senesco
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recorrente pode-se observar que na ficha técnica do equipamento Magnus A5 sdo
registrados trés transdutores setoriais, como pode-se observar na figura abaixo retirada da

pégina 7 da ficha técnica do Aparelho disponivel no portal da ANVISA:

Figura: trecho retirado da pagina 7 da ficha técnica registrada na Anvisa

Transdutor Setorial 1-6MHz Multifrequencial de banda larga — adulto P3F14C
Transdutor Setorial 2-8MHz Multifrequencial de banda larga — pediatrico PSF10C
Transdutor Setorial 2-8MHz Multifrequencial de banda larga — neonatal PSF10C HD

Nesse trecho claramente se identifica que cada um se refere a transdutor setorial adulto,

setorial pediétrico e setorial neonatal, respectivamente.

A recorrente afirma que: “O primeiro item a ser observado é o erro na descrigdo dos
transdutores que sdo demostrados como ADULTO, ndo trazendo nenhuma informagdo
que tal transdutor seria para pediatria ou neonatal, como é solicitado no descritivo do

instrumento convocatorio” .

Ora, a empresa niio se preocupou em fazer a interpretagdo correta das informagdes
apresentadas, pois ¢ clarividente que o equipamento apresenta trés transdutores distintos,
um para exames de cardiologia de pacientes adulto, outro para pacientes pediatricos e um

especifico para neonatos.

Embora o transdutor setorial pediatrico e neonatal apresente mesma faixa de frequéncia

eles sio diferentes em relagéio a suas dimensdes e tecnologia de obtengdo de imagem.

Pode-se notar que o pediatrico ¢ identificado como: P5F10C e o Neonatal ¢ identificado
como PSF10C HD. Os transdutores que possuem a discrimina¢do “HD” possuem
tecnologia de aprimoramento de imagem diferenciada e entregam maior resolugdo e
desempenho para o equipamento por possuir maior nimero de cristais, sendo estes 0s

principais responséaveis pela qualidade da imagem adquirida.

A empresa MINDRAY DO BRASIL ¢ infeliz a0 afirmar em seu recurso que:

Alfa Med Sistemas Médicos Ltd

do de Olivéira

i Lagoa Santa /

amed.com | www.alfamed.co
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“Pode-se observar que tanto o transdutor P5SF10C, ofertado, fora declarado como sendo
Pedidtrico, e o transdutor P5F10C HD, fora declarado como sendo Neonatal, ambos
possuem idénticas construgdo e frequéncia, sendo que na aplicabilidade final, eles nunca

poderiam ter as mesmas frequéncias e muito menos o mesmo foot-print”.

O primeiro ponto ¢ que a classificagdo de paciente pediatrico € aquele que possui idade
de 0 a 14 ou 16 anos; neonato aqueles recém-nascidos em especial os anteriores a 37
semanas de gestagdo. Claro que para cada fase hd um transdutor indicado isso ndo
significada que pra todo paciente peditrico sera utilizado o transdutor setorial pediatrico,
mas em muitos casos o transdutor adulto é a melhor escolha por caracteristicas fisicas do

proprio paciente.

Sob o conceito de fisica do ultrassom para um transdutor o maior valor de frequéncia
refere-se a melhor resolugdo de imagem obtida com o mesmo, ou seja, quanto maior a
frequéncia mais resolugdo e mais qualidade de imagem. Contrariamente o menor valor de
frequéncia relaciona-se a profundidade méxima que o som podera percorrer no tecido.
Assim. Menor frequéncia significa maior profundidade e por esse motivo deve haver um
equilibrio na faixa de frequéncia que esses transdutores trabalham e sempre levar em

consideragdo a tecnologia empregada na construgdo do transdutor.

Outro ponto a salientar ¢ que foi solicitada a “possibilidade para inclusdo dos transdutores
pediatrico e neonatal” e isso esta mais que comprovado que o equipamento de ultrassom

Magnus A5 dispde.

Quanto a frequéncia que os transdutores trabalham, ndo ha nenhuma bibliografia que
mencione um maximo de frequéncia para transdutores neonatal. A razdo de haver
classificagdo diferente de transdutores para adulto e pediétrico e neonatal ¢ direcionar o
uso de cada um conforme a aplicagdo desejada. O transdutor setorial neonatal do Magnus
A5 possui um grande diferencial de apresentar uma maior matriz de cristais possibilitando

maior otimizacdo para imagens em baixa profundidade como é o caso de exames

cardiacos em neonatos.




A\ ALFAMED

SISTEMAS MEDICOS

Cada fabricante é detentor de seu projeto e recursos e tecnologias disponiveis sdo
caracteristicas proprias de cada marca, ndo o hi o que comparar com outros modelos de
equipamentos que em nada se assemelham. A ALFAMED possui diversos fornecedores
de pegas e acessorios e softwares e tem plena liberdade e autonomia para desenvolver e
comercializar itens que apenas a ALFAMED tera como diferencial de mercado, néo cabe

assim nenhuma comparagdo.

De qualquer modo, resta claro que todos as especificagdes e certificagdes do equipamento
foram submetidas ao conhecimento da Agéncia Nacional da Vigildncia Sanitaria-
ANVISA e como pode-se observar na pagina 8 da ficha técnica ( Formulério de Petigdo
para Cadastro de Equipamento) o ultrassom Magnus A5 estd apto para usuarios Adulto,
Pediatrico ¢ Neonatal justamente por possuir transdutores com caracteristicas que

permitem exames dos trés perfis de pacientes.

3.2.7 Tipo de usuario (paciente):
Adulto & pediatrico X Neonatal

3.2.8 Informacbes sobre medicamentos incorporados/associados/administrados:

Além disso, ha uma série de normas técnicas utilizadas no desenvolvimento do produto e
todos os itens inclusive cada transdutor passam por testes e certificagdes do INMETRO,

como evidenciado na pagina 13 da ficha técnica.

3.2.28 Normas Técnicas utilizadas no desenvolvimento do produto: (indicar as normas técnicas mesmo nos
casos do equipamento ndo ser certificado pelo INMETRO)

ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda IEC:2012 ; ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010; ABNT
NBR IEC 60601-1-6:2011 ; ABNT NBR IEC 60601-1-9:2014; IEC 60601-2-37:2007.
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Nio restam duvidas que o equipamento Magnus AS atende integralmente as
caracteristicas exigidas e que a empresa MINDRAY DO BRASIL COM. DIST. DE
EQUIP. MEDICOS LTDA., tem interesse apenas em tumultuar o processo tentando

descredibilizar o equipamento vencedor.

Alfa Med Sistemas Médicos Ltd

recido de Oliveira | Lagoa Santa IM
o@alfamed.com | www.alfamed.co
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Nao obstante, pode-se observar que as caracteristicas questionadas ja foram apresentadas

na proposta e catalogos do produto durante a sessdo de licitagdo.

Resta claro que o equipamento atende a todas as demandas exigidas no instrumento
convocatorio. Registramos aqui, de modo a ratificar as informagdes verdadeiras
constantes em proposta comercial que o equipamento foi ofertado e serd entregue nos

moldes exigidos no instrumento convocatério.
II - DO PEDIDO

Diante de todos os fatos, gentilmente, requer a Vossa Senhoria o conhecimento da
presente contrarrazio para julgi-la totalmente procedente; ¢ de pleno entendimento que

niio deve ser dado provimento ao recurso interposto pela empresa MINDRAY.

Néo hé de prosperar, também, as alegagdes proferidas contra o equipamento ALFAMED,
visto que sdo infundadas e meramente protelatorias, como restou comprovado no texto

destas Contrarrazdes.
Nestes Termos, espera deferimento.

Lagoa Santa, 28 de agosto de 2019.
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