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Oficio n° 04/SMS/2022
Corrego Fundo, 02 de fevereiro de 2022.
Assunto: Solicitagao (Faz)

Prezado Pregoeiro/Presidente da Comissao,

Pelo presente venho responder para V.S.2 possiveis inconsisténcias na descrigéo do
item do edital questionadas pela empresa interessada em comercializar o objeto do Processo
Administrativo n® 005/2022, Pregao Eletrénico n® 004/2022, o qual trata-se da aquisi¢ao de
equipamento digitalizador de raio-x modelo CR monocassete e impressora a seco para
imagens médicas, equipamento/material permanente, com instalacdo e treinamento da
equipe inclusos, para utilizagdo na Unidade de Pronto Atendimento.

Passo a esclarecer:

Primeiramente, a empresa FUJIFILM DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ:
60.397.874/0001-56, representada neste ato pelo Sr. Wilson Kucharsky, diretor, solicitou
alteragdes das especificagdes técnicas, conforme abaixo:

“(...) ONDE-SE: o “.....monitor touch screen de pelo menos
dezenove polegadas....”

LEIA-SE: ¢ “.....monitor touch screen de no minimo
dezessete polegadas....”

Quanto a especificagdo do tamanho do monitor touch screen de pelo menos
dezenove polegadas, a empresa considerou exigéncia restritiva com os seguintes
argumentos:

monitor touch screen de no minimo dezessete polegadas...
Cada fornecedor possui sua particularidade na composicéo de suas solugdes, sendo estas
desenvolvidas de maneira a oferecer o que ha de melhor em tecnologia. Com a alteragdo
efetuada no tamanho do monitor a ser solicitado no presente edital, ndo havera interferéncia
no desempenho do equipamento. Sendo acatada esta alteragdo, a Administragao Publica,
tera a lucrar, pois aumentara a gama de participantes no certame.”

A empresa sugere a alteragdo do edital para admitir propostas que ofertem “...
monitor touch screen de no minimo dezessete polegadas...”.

Nesse sentido, as marcas que dispuserem de um aparelho que atenda as
especificagbes do edital, mas que possuam monitor de, no minimo, dezessete
polegadas também poderao concorrer no certame.
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A solicitagdo da empresa é aceitavel, uma vez que a redugéo no tamanho do monitor
em até duas polegadas nao ira interferir nos resultados e diagnésticos do equipamento,
também n&o causando prejuizos para os técnicos que irdo operar o equipamento, razio pela
qual determino que seja retificado o edital para fazer constar a alteragéo nas especificacdes
do equipamento, conforme o seguinte:

‘O sistema devera possuir capacidade de: processamento de no
minimo 60 cassetes por hora no formato 35x43cm em resolugéo
padrao; o sistema devera ser composto de leitor de imagens, e
estacao de trabalho e controle de qualidade contendo software para
backup pré-visualizagdo das imagens recém adquiridas no sistema em
monitor touch screen de no minimo dezessete polegadas; geragao
de imagens por meio de programa (software) de processamento
basico. Devera também ter um programa (software) de pods
processamento de imagens permitindo a critério do operador e de
forma manual ou automatica incrementar o brilho e contraste das
imagens sem prejuizo ao “RAW DATA’ da imagem; o pds-
processamento de imagens devera ser visualizado em monitor LCD
de 1280 pontos por 1024 pontos de alto brilho e alto-contraste e
no tamanho minimo de 17 polegadas disco rigido local de pelo
menos 500 GB de capacidade de armazenamento em disco local de
pelo menos 2000 imagens; colimagéo légica de imagens manual ou
automatica através da estagéo de controle de qualidade.”

Neste sentido, encaminho termo de referéncia devidamente atualizado com as
alteracdes necessarias.

Atenciosamente,

W
Alessandra Lopes de Faria
Secretaria Municipal de Saude
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